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Abstract 
Coronary artery disease is the leading cause of death in the world. Catheter coronary angiography is the gold standard in diagnosing 
coronary artery disease; however, because of its disadvantages (e.g., mortality, morbidity, and cost), noninvasive alternatives are 
highly needed . Electron beam computed tomography, magnetic resonance imaging, and multidetector CT (MDCT) are noninvasive 
alternatives that provide direct visualization of the coronary vessels，And MDCT is the most popular method used now .This review 



















狭窄，不能提供直接的解剖图像。心血管 MRI 只能够显示冠状动脉近、中段影像，且特异性差。 
冠状动脉 CT 造影（CCTA）是近年发展起来的一项针对冠状动脉及心脏射血功能的一项检查方法，其
准确性与 SPECT、PET、ECHO 相近，但它却能提供解剖和功能等多方面的信息。目前认为 CCTA 最大的
优势是具有很高的阴性预测值，由其诊断为正常的冠状动脉无需进一步 CICA 检查，避免了 CICA 检查所
带来的各种弊端[1]。但是，CCTA 尚存在一些不足，目前相对先进的 128 排 CT、双源 CT、甚至是 320 排
journal.newcenturyscience.com/index.php/gjcr Global Journal of Clinical Report，2014,Vol.1,No.3
 
Published by New Century Science Press 13
 
CT 都不能克服心律不齐、心率过快导致的伪影，减少检查的放射剂量也是放射学界研究的热点，根据冠状
动脉斑块的 CT 值确定斑块性质也是该项检查所面临的难题之一。 
1方法 
CCTA 准确性及提高图像质量的方法：CT 设备突飞猛进的发展为 CCTA 带来了诸多便利。Hoffmann[2]





一项研究[4]报道了时间分辨率达 188ms 的 16 排 CT 的准确性，其敏感性为 82%，特异性为 98%，阳性
预测值为 87%，阴性预测值为 97%。这项研究评估了所有的冠脉序列，不考虑冠脉管径粗细和图像质量，
检查者对 90%的患者都做出了正确的评估[4,5]。Leschka 等[6]首先报到了 64 层多排 CT 在检测冠脉狭窄方面
的敏感性为 94%，特异性为 97%，阳性预测值为 87%，阴性预测值为 99%，在分析中没有排除任何序列。 
通过增加探测器的排数，可以同时获得更多的薄层图像，因此提高了空间分辨率，使得扫描时间缩短，
患者屏气时间减少。4 层多排 CT 以 1～1.25mm的有效层厚需要 30～40s 秒才能完成扫描，16 排CT以 0.5mm
的空间分辨率将扫描时间减少至 20s[3,4]，对于 CCTA 来说还是稍显不足。64 排 CT 允许在一次 10s 的屏气
中完成扫描，128 排 CT 更将扫描时间减少至 5～7s，因此，64 排以上的 CT 设备基本能够胜任 CCTA 检查。
但是时刻在快速运动的心脏对 CT 设备时间分辨率的要求远高于对其空间分辨率的要求，任何设备都不能




最近的一项研究[5]表明，目前最为先进的 320 排 CT 与较为普及的 64 排 CT 相比，图像质量与诊断的
准确性无明显差异，在血管水平前者诊断冠状动脉狭窄的特异性为 96%，后者为 94%，阴性预测值前者为





如何降低 CCTA 检查过程中的辐射剂量：通过增加探测器的排数，能够大大提高 X 线的利用效率，使
得同样剂量的 X 线能够被更多的探测器获取，从而接收到更多的信号。现阶段 CCTA 辐射剂量范围为







CT 扫描由心电预先激发，在心电监测下选择 R 波之后进行数据采集，是为前瞻性心电门控，这种扫描方
式的优势在于患者接受的射线剂量仅限于每个心脏舒张期的较短的一段时间，然而这种方法对心率变化较
为敏感，容易形成运动伪影，且所采集到的数据不能进行心电编辑。 
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用 64 排 CT 研究得出，冠状动脉影像的 CT 值低于 200HU 时将影响观察，最佳 CT 值为 275～325HU，他
们认为 CCTA 的目标 CT 值为 300HU。当其 CT 值大于 350HU 时，会掩盖冠状动脉壁的钙化斑块，导致对
冠状动脉狭窄程度的低估甚至漏诊。同样，Fei.X[13]等认为过高的造影剂浓度对于存在 CT 值低于-60HU 的
斑块的冠状动脉来说，会低估冠脉狭窄的程度。但是他们还指出，冠脉影像 CT 值为 200HU 时临床可以接
受，但是会导致对冠状动脉狭窄程度的高估，权衡冠状动脉狭窄程度的准确性与图像质量，他们认为 CT
值为 350HU 为最佳。 
Schroeder 等[14]以血管内超声为参照标准，将斑块分为软斑块（富含脂质斑块）：CT 值-42～-47HU、
纤维斑块：CT 值 61～112HU 及钙化斑块：CT 值 126～731HU。Pundziute 等[15]利用 64 排 CT 与血管内超
声比较急性冠脉综合症患者斑块的类型，结果显示所研究患者所有斑块中混合斑块占 59%，非钙化斑块占
32%，钙化斑块占 9%。这项研究说明混合斑块及非钙化斑块是引起急性冠脉综合症的主要原因。与血管内
超声相比，CCTA 对软斑块检出率较低，Leber[16]等对 37 名心率在 65 次/min 以下的患者的 CT 图像与血管





由于冠状动脉桥相对于冠状动脉来说受运动的影响较小，CCTA 无疑是首选的检查方法。16 排 CT 在
评价搭桥血管方面敏感性为 96%～100%，特异性为 95%～100%。然而，0%～26%的搭桥血管由于金属夹、
末梢吻合显影欠佳、运动伪影、小的流明或血管桥钙化而无法评估，因此，总的敏感性和特异性（包括无





而具有一定的挑战性和局限性，将近 23%的支架无法观察[17]，一项研究称在 CCTA 评估左主干支架的狭窄
中，敏感性为 100%，特异性为 95%，阳性预测值为 100%，阴性预测值为 92%。Schuijf[17]等报道，CCTA
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期图像能够用于心室容积和射血分数（EF）的测定。一些研究比较了 CT 和 MRI 测量 LVEFs 的结果[19]，
证实这两种方法具有较高的相关性（r=0.80～0.89）。同样，左室舒张和收缩末期容积的测量也具有较高相
关性。(r=0.80～0.93,r=0.89～0.94).虽然 Halliburton 等报道这两种方法在测量 EF 时相关性达 r=0.83，他们
还是认为 CT 会低估左室舒张或收缩末期容积。他们认为，CT 成像较少受二维成像、空间分辨率、患者体
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